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СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА №1  

по подготовке культур микроорганизмов к лиофилизации, депонируемых в 

Сетевой коллекции симбионтных микроорганизмов и их консорциумов ИКВС 

УрО РАН (СКСМ) 

Все этапы работ в рамках СОП выполняются сотрудником 

ответственным за лиофилизацию и сотрудником ответственным за 

подготовку культур к лиофилизации. 

Подготовку культур к лиофилизации от внешних депозиторов 

выполняет сотрудник ЦКП ИКВС УрО РАН назначенный распоряжением 

руководителя ЦКП. Подготовку культур к лиофилизации внутренних 

депозиторов осуществляют сами депозиторы. 

Лиофилизация культур микроорганизмов СКСМ проводится на 

лиофильной сушке Powerdry LL 1500 (Termo Fisher Scientific, Czech Republic) 

в соответствии с рабочей инструкцией по эксплуатации лиофильной сушки. 

Отжиг ампул проводится по оригинальной методике, с помощью 

технической системы, состоящей из газовой горелки, оборудования для 

смешивания газов и баллонов с кислородом и пропаном. 

Лиофилизация культур микроорганизмов СКСМ состоит из ряда 

последовательных процедур, включающих подготовку материалов, культур и 

собственно процесса лиофилизации. 

1. Подготовка ампул 

Эту процедуру выполняет сотрудник, ответственный за лиофилизацию 

культур микроорганизмов.  

Стеклянные ампулы (нейтральное стекло, диаметр 14,2 мм, длина 82 

мм): 

- промывают последовательно детергентом, проточной водопроводной 

водой и дистиллированной водой, высушивают; 

- тампонируют рыхлыми тампонами хлопковой ваты на глубину 1 см от 

края ампулы; 

- стерилизуют в автоклаве при 121/132°С, 30 мин. 

 



2. Подготовка защитной среды 

Эту процедуру выполняет сотрудник, ответственный за лиофилизацию 

культур микроорганизмов. Для лиофилизации используется защитная среда, 

обеспечивающая гарантированное сохранение жизнеспособности 

бактериальных культур. Защитная глюкозо-желатиновая среда готовится из 

стерильных аптечных фармпрепаратов - желатиноль и 5% раствор глюкозы. 

Возможно использование оригинальных защитных сред по прописи 

депозитора или данным литературы, каталогов других коллекций или 

авторов. 

3. Подготовка культур микроорганизмов для лиофилизации  

3.1. Доставка культур микроорганизмов для лиофилизации внешними 

депозиторами в Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО 

РАН (ИКВС УрО РАН) осуществляется в виде музейных культур. Музейные 

культуры предоставляются в пробирках с ватной пробкой на скошенном 

агаре, или в пенициллиновых флаконах с резиновыми пробками. В 

последнем случае культура микроорганизмов должна быть посеяна методом 

укола в агар и залита стерильным вазелиновым маслом). По согласованию с 

сотрудником, ответственным за лиофилизацию культур микроорганизмов, 

возможно предоставление культур на агаризованной среде в чашках Петри. 

3.2. Проверка культуры, подлежащей лиофилизации, на чистоту. Эту 

процедуру выполняет сотрудник ИКВС УрО РАН, ответственный за 

подготовку культур микроорганизмов к лиофилизации. Проверка культуры 

микроорганизмов на чистоту осуществляется методом секторных посевов с 

идентифицируемыми отдельными колониями и представляет собой чистую 

или моновидовую культуру. Предоставляемые для лиофилизации культуры 

микроорганизмов должны удовлетворять требованиям к чистой культуре. 

Для этого предоставляемая для лиофилизации культура микроорганизмов 

рассевается на твердой среде для получения отдельных колоний (Рис. 1). 

Фотография чашки Петри с отдельными колониями бактерий отправляется 

сотрудником ИКВС УрО РАН, ответственным за подготовку культуры к 



лиофилизации, сотруднику, ответственному за лиофилизацию в качестве 

доказательства чистоты культуры с использованием электронной почты или 

электронного мессенджера. 

Рисунок 1. Фотография чашки Петри (с фиксацией даты и времени). 

 

3.3. Посев отдельных колоний (3-4 колонии) в жидкую питательную 

среду и доведение концентрации бактерий до 10
9
 КОЕ/мл выполняет 

сотрудник ИКВС УрО РАН, ответственный за подготовку культур 

микроорганизмов к лиофилизации. Бактериальные взвеси в концентрации не 

менее 10
9
 КОЕ/мл, в 2-х центрифужных пробирках (по 7,5 мл в каждой), в 

физиологическом растворе (0,85% NaCl). По согласованию с ответственным 

за лиофилизацию сотрудником возможна передача культур на твердой 

питательной среде. Культуры передаются сотруднику, ответственному за 

лиофилизацию в рабочее время с 10.00 до 12.00 дня, заранее согласованного 

с сотрудником, отвечающим за лиофилизацию. Согласование даты 

лиофилизации осуществляется не позднее, чем за 1 неделю. 

3.4. Контроль жизнеспособности и чистоты бактериальной взвеси в 

физиологическом растворе (0,85% NaCl). Эту процедуру выполняет 

депозитор, или по согласованию с депозитором, сотрудник ИКВС УрО РАН, 



ответственный за подготовку культур микроорганизмов к лиофилизации. 

Культуру из бактериальной взвеси в физиологическом растворе (0,85% NaCl) 

рассевают по поверхности твердой питательной среды методом секторных 

посевов (Рис. 1). Через 24 часа чашки Петри с выросшей культурой 

осматривают, проводят оценку чистоты культуры и фотографируют. 

Фотографии отправляют ответственному за лиофилизацию в качестве 

доказательства чистоты культуры, её жизнеспособности и аутентичности с 

использованием электронной почты или электронного мессенджера. В случае 

выявления нежизнеспособности или контаминации культуры ампулы с 

лиофилизированными микроорганизмами обезвреживаются 

автоклавированием и уничтожаются, процедуру повторяют. 

3.5. Если культуры микроорганизмов обладают особенностями роста 

(образуют биопленку на плотной питательной среде и плохо 

дезинтегрируются, или обладают длительным периодом роста), то особые 

условия приготовления культуры микроорганизмов для лиофилизации 

должны быть прописаны в паспорте культур микроорганизмов, 

предоставляемых для депонирования. 

4. Заполнение ампул и лиофилизация 

Эту процедуру выполняет сотрудник, ответственный за лиофилизацию 

культур микроорганизмов. Смешивание защитной глюкозо-желатиновой 

среды и взвеси бактерий проводят перед лиофилизацией культур. Смесь 

готовят ex tempore в следующей пропорции (взвесь бактерии/5% раствор 

глюкозы/желатиноль – 1:1:8). Ампулы заполняют с помощью шприца, по 3 

мл в каждую ампулу. Количество ампул для лиофилизации одной культуры: 

6 ампул + одна ампула на проверку аутентичности культуры. Процесс 

лиофилизации культур проводится в течение 18-24 часов. 

5. Отжиг ампул 

Эту процедуру выполняет сотрудник, ответственный за лиофилизацию 

культур микроорганизмов. Ампулы запаивают в области перетяжки с 

помощью газовой горелки со смесью пропан/кислород. Герметичность ампул 



проверяют путем их погружения в воду. Негерметичные ампулы 

обезвреживаются автоклавированием и уничтожаются.  

6. Контроль жизнеспособности и чистоты культуры после лиофилизации 

Эту процедуру выполняет депозитор, или по согласованию с 

депозитором, сотрудник ИКВС УрО РАН, ответственный за подготовку 

культур микроорганизмов к лиофилизации. Для контроля жизнеспособности 

и чистоты культуры через 24 часа после лиофилизации депозитору 

предоставляется отдельная ампула, не входящая в набор из 6-ти ампул, 

размещаемых на хранение. Поверхность контрольной ампулы стерилизуют 

70% этиловым спиртом и вскрывают после нанесения на стекле насечки с 

использованием алмазного стеклореза или металлического надфиля. В 

ампулу вносят 3 мл стерильного бульона и пипетируют несколько раз для 

формирования однородной суспензии. Суспензию рассевают по поверхности 

твердой питательной среды методом секторных посевов (Рис. 2). 

Рисунок 2. Высев культуры бактерий из контрольной ампулы сразу после 

вскрытия или после подращивания в течение 4-6 часов в термостате (+37°С).  

(с фиксацией даты и времени) 

Ампулу с бульоном ставят в термостат на 4-6 часов при оптимальной 

температуре (например, +37°С) для подращивания культуры. После 

инкубации суспензию повторно рассевают по поверхности твердой 



питательной среды методом секторного посева. Через 24 часа чашки Петри с 

выросшей культурой осматривают, проводят оценку чистоты 

лиофилизированной культуры и фотографируют. 

Фотографии депозитор отправляет ответственному за лиофилизацию в 

качестве доказательства чистоты культуры, её жизнеспособности и 

аутентичности с использованием электронной почты или электронного 

мессенджера. По согласованию с депозитором, фотографии ответственному 

за лиофилизацию может отправить сотрудник ИКВС УрО РАН, 

ответственный за подготовку культур микроорганизмов к лиофилизации, с 

дублированием фотографий депозитору. 

В подтверждение аутентичности депозитор отправляет руководителю 

СКСМ заполненную справку утвержденного образца (бумажный оригинал 

или высококачественный цветной скан) об оценке аутентичности 

лиофилизированного штамма, депонированного в коллекции (Приложение № 

14, Положения о СКСМ ИКВС УрО РАН).  

7. Этикетирование и хранение  

Эту процедуру выполняет сотрудник, ответственный за лиофилизацию 

культур микроорганизмов. Ампулы маркируют этикеткой утвержденного 

образца с названием штамма, ID штамма, номера ампулы, даты 

лиофилизации. 

Ампулы с образцами хранят при температуре +5…+8°С, в штативах, в 

холодильниках, специально предназначенных для хранения коллекционных 

культур. Сведения о лиофилизации и хранении каждого образца с указанием 

номеров упаковки, коробки, холодильника, документируют в электронной и 

бумажной версии журнала лиофилизации культур. 

СОСТАВЛЕНО:  

О.С. Журловым, к.м.н., куратором сектора информации и координации коллекции  

ПЕРЕСМОТР: 15.11.2024. 


